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Texte
Contexte
Lors d’irradiation du sein gauche avec et sans aires ganglionnaires en VMAT, la volonté de préserver strictement l’artère interventriculaire
antérieure (IVA) peut compromettre la couverture des volumes cibles selon l’anatomie. Le recours à l’inspiration bloquée (DIBH) permet de
repousser mécaniquement le cœur hors du champ irradié, mais rallonge et complexifie la séance par la succession d’apnées.

Objectifs
L’objectif de l’étude est double :
1. Développer un modèle prédictif, à partir de critères anatomiques, de la dose maximale (Dmax) reçue par l’IVA afin d’orienter précocement les
patientes vers le DIBH.
2. Réduire la durée des séances en DIBH en utilisant des faisceaux à très haut débit (1400 UM/min) pour diminuer le nombre d’apnées et améliorer
le confort.

Méthodes
137 plans de traitement VMAT délivrés sur 12 mois ont été analysés. Pour chaque patiente, volumes de structures et doses (cibles et organes à
risque) ont été extraits. Après vérification de la normalité, des corrélations de Pearson ont été réalisées. Un modèle prédictif hybride (régression +
classification) a été entraîné sur une série indépendante pour estimer la Dmax à l’IVA. Ses performances (précision, spécificité, sensibilité, AUC) et
l’écart moyen entre valeurs prédite/réelle ont été évalués. Sur le plan technique, la configuration standard (2 arcs, 500 UM/min) a été remplacée
par un arc unique en 6 MV FFF (1400 UM/min). Les durées d’acquisition d’images et de traitement ont été réduites de façon itérative, et le nombre
d’apnées nécessaire a été calculé sur la base de 20 s/apnée.

Résultats



Pour la variabilité volumétrique : Le coefficient de variation de l’IVA, du cœur et des poumons, est respectivement de ±36%, ±23% et ±18%. En 25
fractions, et tout en conservant la couverture de tous les volumes cibles, 21 % des plans dépassent 20 Gy, 8 % dépassent 23 Gy, 6 % dépassent 25
Gy et 2 % dépassent 30 Gy en Dmax IVA. Le dépassement de Dmax IVA est corrélé positivement à la dose moyenne du sein controlatéral (r =
0,999), à la D10 % du poumon controlatéral (r = 0,960) et à la dose moyenne du cœur (r = 0,955), et corrélé négativement au volume pulmonaire
total (r = –0,965).
La précision, la spécificité, la sensibilité et l’AUC de la courbe ROC du modèle prédictif est égal respectivement à 92,9%, 100%, 83,3% et 0,791.
L’écart moyen entre la Dmax prédite et réelle est de 2,7 Gy ± 1,6 Gy.
Grace au FFF, le nombre d’apnée à réaliser chute de 16 à 6 par séance.

Discussion
L’IVA présente la plus forte variabilité volumétrique parmi les organes. Les patientes à faible volume pulmonaire total sont celles pour qui la DIBH
apporte le plus de bénéfices en termes de protection de l’IVA, surtout en contexte de ressources limitées. Le volume pulmonaire seul suffit pour
prédire un éventuel dépassement de Dmax. L’utilisation de faisceaux FFF à haut débit, couplée à l’optimisation du CBCT, diminue significativement
le nombre d’apnées, améliorant le confort et la faisabilité.

Conclusion
Le modèle prédictif basé sur l’anatomie pulmonaire est prometteur pour identifier les patientes nécessitant le DIBH. L’emploi du FFF à 1400 UM/min
optimise le temps de séance et le confort, facilitant le recrutement des patientes éligibles à la technique. Les VMAT de sein gauche avec et sans
aires ganglionnaires en VMAT sont délivrés en clinique au CHU de Poitiers depuis Avril 2025 avec des faisceaux 6 MV FFF à 1400 UM/min en
inspiration bloquée.


