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Texte
Objet :
Décrire quels sont les cancers du sein non détectés par l’IA , notamment ceux vus par le radiologue, que nous appellerons des « captchas » de l’IA .
L’IA en mammographie de dépistage est présentée depuis quelques années comme un outil permettant d’optimiser le diagnostic des sénologues,
améliorant la détection des cancers au stade précoce. Cependant dans une population de femmes porteuses d’un cancer du sein prouvé le taux de
faux négatif est estimé selon les études récentes (2024-2025) entre 14 et 25%, notamment pour les petites tumeurs luminales, N0.

Matériel et méthode :
Entre Mai 2024 et Aout 2025, enregistrement prospectif des données de l’IA sur plus de 400 patientes consultant à l’institut Curie Paris pour au
moins une lésion ACR6 . Les patientes sont explorées par mammographie bilatérale ( F+ MLO avec tomosythèse de face) sur mammographe
Selenia Dimension Hologic. Ces imageries sont soumises au logiciel d’IA mammoscreen by Thérapixel version 1.4.4-EU. Une lésion suspecte est
retenue lorsque le score d’anomalie du logiciel est supérieur à 7/10. Les mammographies avec score inférieur (1-6/10) sont relues en aveugle par 3
radiologues séniors pour trouver un consensus sur la visibilité en mammographie de la lésion ACR 6.

Résultats :
Le taux de faux négatif de l’IA dans cette population spécifique avec un cancer du sein connu est estimé à près de 30% dans notre centre.
Nous présenterons l’aspect mammographique des lésions non détectées par l’IA en différenciant les cancers non visibles en mammographie
(masqués par la densité, hors champs, non contrastés, …) de ceux visibles par le radiologique sénologue que nous appellerons les « Captchas » de
l’IA.
Ces situations doivent être connues et quantifier afin de rappeler que l’IA seule ne peut pas remplacer, actuellement, la lecture de la
mammographie par un sénologue expérimenté.


